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RESUMO
Amini A, Zand F, Maghbooli M – Tubo Laríngeo com Sucção Descar-
tável Versus Reutilizável para Ventilação de Pacientes Submetidos à 
Colecistectomia Laparoscópica.
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O tubo laríngeo com sucção (LTS-II) 
é uma versão recente dos dispositivos supraglóticos reutilizáveis que 
permitem a drenagem gástrica. Neste estudo prospectivo e aleatório 
comparam-se inserção e ventilação de LTS-II descartável (LTS-D) com a 
reutilizável (LTS-II) para manuseio das vias aéreas em condições asso-
ciadas com pressão abdominal elevada induzida por pneumoperitônio.
MÉTODO: Sessenta pacientes, ASA I e II, submetidos à colecistecto-
mia laparoscópica eletiva foram aleatoriamente separados para receber 
LTS-D (n = 30) ou LTS-II (n = 30) para manutenção das vias aéreas. 
Após a indução da anestesia geral, os dispositivos foram inseridos, seu 
correto posicionamento foi verificado e a pressão de vazamento de ar foi 
medida. Facilidade de inserção, qualidade do selo das vias aéreas, visua-
lização fibrobroncoscópica, risco de insuflação gástrica, inserção do tubo 
nasogástrico e morbidade faríngea pós-operatória foram avaliados.
RESULTADOS: Os índices de sucesso da primeira e segunda tentati-
vas foram comparados nos dois grupos (86% versus 93% e 96% versus 
96% nos grupos LTS-D e LTS-II, respectivamente). Um paciente de cada 
grupo não pode ser intubado após três tentativas Após a insuflação, a 
ventilação falhou em um paciente no grupo LTS-D e em dois pacien-
tes no LTS-II e os pacientes precisaram ser intubados com cânula 
traqueal. O tempo até o primeiro volume corrente ser fornecido pelo 
LTS-D e LTS-II foi de 20,8 ± 11,6 e 18,2 ± 4,8 segundos, respectivamente 
(p = 0,27), e o tempo de fixação e manipulação foi de 73,3 ± 18,5 e 65,5 
± 16,2 segundos, respectivamente (p = 0,096). Sonda nasogástrica foi 
inserida em todos os pacientes. Não foram observadas diferenças sig-
nificativas nas queixas pós-operatórias.
CONCLUSÕES: Foi possível obter vias aéreas seguras com os dois 
dispositivos em condições de pressão intra-abdominal elevada.
Unitermos: EQUIPAMENTOS, Máscara laríngea: reutilizável, des-
cartável.
Suporte Financeiro: Shiraz University of Medical Sciences VBM 
GmbH Company, Sulz, Alemanha.
RESUMO 
Amini A, Zand F, Maghbooli M – Disposable Versus Reusable Laryn-
geal Tube Suction for Ventilation in Patients Undergoing Laparosco-
pic Cholecystectomy
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The laryngeal tube suction II 
(LTS-II) is a recent version of reusable supraglottic airway devices 
allowing gastric drainage. In this prospective, randomized study we 
compared insertion and ventilation of disposable LTS-II (LTS-D) with 
reusable type (LTS-II) for airway management under conditions with 
elevated intra abdominal pressure induced by capnoperitoneum.
METHODS: 60 ASA I and II patients undergoing elective laparoscopic 
cholecystectomy were randomized to receive either a LTS-D (n=30) 
or LTS-II (n=30) for airway management. After induction of general 
anaesthesia the devices were inserted, their correct placement was 
verified and airway leak pressure was measured. Ease of insertion, 
quality of airway seal, fiberoptic view, risk of gastric insufflation, inser-
tion of nasogastric tube and postoperative pharyngeal morbidity were 
examined.
RESULTS: First time and second time success rates were compa-
rable for both groups (86% vs. 93% and 96% vs. 96% in LTS-D and 
LTS-II groups, respectively). One patient in each group could not be 
intubated after three attempts. After gas insufflation, ventilation of one 
patient in LTS-D and 2 patients in LTS-II groups was faulty and the 
patients were intubated with endotracheal tube. Time until delivery of 
first tidal volume for LTS-D and LTS-II was 20.8 ± 11.6 s, and 18.2 
± 4.8 seconds respectively (p = 0.27), fixation and manipulation time 
was 73.3 ± 18.5 and 65.5 ± 16.2 seconds, respectively (p = 0.096). 
Nasogastric tube insertion was successful in all patients. There were 
no significant differences in postoperative complaints.
CONCLUSIONS: Both devices provide a secure airway under condi-
tions of elevated intra abdominal pressure.
Keywords: EQUIPMENT, Laryngeal mask: reusable, disposable.
Financial support: Shiraz University of Medical Sciences, VBM 
GmbH Company, Sulz, Germany.
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INTRODUÇÃO
O tubo laríngeo com sucção (LTS-II, VMB, Medizintechnik, Sulz, 
Alemanha) é versão atualizada da família de tubos laríngeos 
(TL) de dispositivos supraglóticos para vias aéreas, originaria-
mente concebido para cuidados emergenciais das vias aéreas, 
incluindo o uso extra-hospitalar1,2 e em situações inesperadas 
de vias aéreas difíceis3,4, mas atualmente também é utilizado 
durante anestesia geral5-11. O TL original consiste de um tubo 
de vias aéreas de silicone com dois balões. Os balões distal e 
proximal bloqueiam a entrada do esôfago e o espaço faríngeo 
acima da laringe, respectivamente, enquanto os orifícios en-
tre os balões permitem ventilação. O tubo laríngeo de sucção 
(LTS), introduzido em 2002, é uma versão de duplo lúmen do 
TL. O LTS possui um tubo esofagiano de drenagem que isola 
os tratos respiratório e alimentar, permitindo introdução de son-
da gástrica no esôfago12,13. Em 2004 foi introduzido o LTS-II, 
uma modificação do TL7,14. As principais modificações incluem: 
1) tubo mais comprido; 2) extremidade mais pontiaguda; e 3) 
balão distal oval que se encaixa melhor na entrada do esôfago. 
Foram introduzidos dois tipos de LTS-II para uso clínico: des-
cartável e reutilizável (Figura 1). O descartável (LTS-D) é feito 
de PVC sem látex para uso único, mas o reutilizável (LTS-II) é 
feito de silicone sem látex para uso frequente (até 50 vezes) 
após ser limpo e esterilizado em autoclave (de acordo com as 
instruções do fabricante). Devido às preocupações sobre a in-
capacidade de se limpar adequadamente os dispositivos de 
vias aéreas reutilizáveis e ao potencial de contaminação cru-
zada15, os dispositivos descartáveis estão sendo usados com 
mais frequência.
Este estudo aleatório e controlado comparou o desempenho 
dos dois tipos de LTS-II (descartável e reutilizável). A taxa de 
sucesso na manutenção das vias aéreas com oxigenação e 
ventilação aceitáveis na presença de pressão intra-abdominal 
elevada induzida pelo pneumoperitônio foi considerada o re-
sultado primário. Os resultados secundários incluíram a pres-
são de fechamento das vias aéreas, tempo de introdução, 
visualização fibrobroncoscópica e morbidade pós-operatória 
das vias aéreas.
MÉTODOS
Após aprovação pela comissão de revisão institucional e assina-
tura do termo de consentimento informado, 60 pacientes de 16 a 
81 anos de idade, ASA I e II, submetidos à colecistectomia lapa-
roscópica eletiva na posição supina, foram incluídos neste estu-
do. Pacientes que apresentavam obesidade mórbida (índice de 
massa corporal > 35 kg.m-2), com sintomas de comprometimen-
to das vias aéreas nos 10 dias que antecederam a operação, 
história de doença pulmonar obstrutiva crônica ou com maior 
risco de aspiração (não estavam em jejum, diabetes mellitus ou 
doença esofagiana) foram excluídos. Os pacientes foram alo-
cados aleatoriamente, por meio de números aleatórios gerados 
por computador, para uso do LTS-D (n = 30) ou LTS-II (n = 30) 
para manutenção das vias aéreas. O tamanho dos dois dispo-
sitivos seguiu as recomendações do fabricante. Ambos haviam 
sido introduzidos recentemente no hospital em que foi realizado 
o estudo e apenas um residente de anestesiologia, que havia 
utilizado dez LTS-D e LTS-II, introduziu os dispositivos em todos 
os pacientes.
Dispositivos de monitoramento padrão foram conectados 
aos pacientes antes da indução anestésica. Após oxigena-
ção, a anestesia foi induzida com 0,04 mg.kg-1 de midazolam, 
2 µg.kg-1 de fentanil e 0,1 mg.kg-1 de morfina, seguidos de 
1,5 a 2 mg.kg-1 de propofol. Atracúrio 0,5 mg.kg-1 foi adminis-
trado para obtenção do bloqueio neuromuscular. Após oxi-
genação por 3 minutos com balão e máscara facial, um dos 
dispositivos foi introduzido. O tamanho do tubo foi escolhido 
de acordo com a altura do paciente (seguindo as instruções 
do fabricante). Tubo de tamanho 3 foi utilizado em pacientes 
com menos de 155 cm de altura, tamanho 4 para aqueles 
entre 155 e 180 cm de altura e tamanho 5 para aqueles com 
mais de 180 cm. Antes da introdução, os balões foram esva-
ziados e um lubrificante à base de água (gel K-Y) foi aplicado 
na superfície posterior do balão proximal.
Em todos os pacientes o pescoço foi estendido (posição ol-
fativa) e a manobra de tração da mandíbula foi utilizada. A 
ponta do dispositivo foi colocada próximo do palato duro, in-
troduzindo-o até que se sentisse uma resistência. Os balões 
foram insuflados, utilizando-se um medidor de pressão de ba-
lão (VBM, Medizintechnik, Sulz, Alemanha), até 60 cm H2O. 
Figura 1 – Tubos Laríngeos descartável (LTS-D, esquerda) e Reutili-
zável (LTS-II, direita).
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De acordo com recomendações do fabricante, não existem 
diferenças entre a inserção do LTS-II descartável e reutilizá-
vel. Considerou-se o tempo de inserção (T1) como o tempo 
desde a remoção da máscara facial até a primeira respiração 
pelo dispositivo. O tempo total (T2) para a introdução bem-
sucedida do dispositivo representou o tempo desde a remo-
ção da máscara facial até a fixação do dispositivo depois de 
todas as manobras necessárias para melhorar o volume cor-
rente expiratório e parar o vazamento de ar. Se mais de uma 
tentativa fosse necessária, os tempos T1 e T2 não seriam 
usados na análise dos dados. Uma via aérea eficaz foi defi-
nida como a presença de movimentos respiratórios bilaterais 
e a ausculta positiva, pressão parcial de CO2 normal (PETCO2 
35 a 45 mmHg) e curva de capnografia normal. Nos casos de 
via aérea e ventilação ineficazes, foram utilizadas interven-
ções como a elevação da mandíbula, aumento da extensão 
do pescoço e mudança da profundidade do dispositivo.
A seguir, os pacientes foram ventilados com volume cor-
rente de 7 mL.kg-1 e frequência respiratória de 14 ipm. Se o 
anestesiologista não fosse capaz de estabelecer via aérea 
efetiva após três tentativas, cânula traqueal era introduzida. 
Se a ventilação falhasse durante o procedimento, o gás era 
retirado da cavidade abdominal e a traqueia era intubada uti-
lizando-se laringoscópio.
A anestesia foi mantida com mistura de isoflurano e oxigê-
nio. A eficácia do selo das vias aéreas criado por cada dis-
positivo foi determinada medindo-se a pressão mínima das 
vias aéreas em que o vazamento de ar era audível, usando-
se fluxo de ar fresco de 6 L.min-1 com a válvula limitante de 
pressão completamente fechada. Não foi permitido que a 
pressão das vias aéreas ultrapassasse 35 cm H2O. A posi-
ção do dispositivo em relação à abertura da glote era ava-
liada por fibrobroncoscópio, graduando-se a visualização de 
1 a 4: grau 1 = cordas vocais totalmente visíveis; 2 = cordas 
vocais ou cartilagens aritenoides parcialmente visíveis; 3 = 
apenas a epiglote é visível; e 4 = nenhuma estrutura larín-
gea é visível. O LTS possui um conduto para a introdução de 
sonda gástrica. Laparoscopia foi realizada após insuflação 
peritoneal com CO2 e aumento da pressão intra-abdominal. 
A habilidade de acesso ao trato gastrintestinal pelo lúmen 
de drenagem oferece possibilidade de aumentar a proteção 
contra distensão gástrica, regurgitação e aspiração pulmo-
nar. Em todos os casos, sonda gástrica 16 F foi introduzida 
pelo canal posterior na primeira tentativa. A presença de 
distensão gástrica foi avaliada com a visualização direta 
do estômago no monitor de laparoscopia. Também foi pe-
dido ao cirurgião que relatasse qualquer sinal de distensão 
gástrica durante o procedimento. Não foi permitido que a 
pressão intra-abdominal ultrapassasse 14 cm H2O. A posi-
ção com discreta elevação da cabeça foi utilizada durante a 
laparoscopia para melhorar a visão do cirurgião. Saturação 
arterial de oxigênio medida pelo oxímetro de pulso, PETCO2 
e pressão de pico nas vias aéreas foram registrados depois 
de 1 e 5 minutos e, a seguir, em intervalos de 15 minutos. 
Se o paciente tivesse sido intubado com cânula traqueal, 
seus dados só eram utilizados para o número de tentativas 
de inserção, tempo de inserção (T1), fixação e tempo de 
manipulação (T2), pressão de oclusão das vias aéreas e vi-
sualização fibrobroncoscópica da laringe.
Ao final da operação, bloqueio neuromuscular residual foi rever-
tido com neostigmina e atropina. Isoflurano foi suspenso 5 a 10 
minutos antes do término do procedimento cirúrgico. O disposi-
tivo era removido depois que o paciente recobrasse a consciên-
cia e abrisse sua boca quando lhe fosse pedido. Presença de 
trauma das vias aéreas era avaliada procurando-se pela presen-
ça de sangue no dispositivo. Os pacientes foram entrevistados 
por uma enfermeira treinada que desconhecia que dispositivo 
havia sido utilizado. Todos os pacientes foram questionados so-
bre sintomas de trauma das vias aéreas, como dor de garganta, 
rouquidão, dor à deglutição e dor mandibular e no pescoço 1 e 6 
horas após o término da operação. Eles também foram acompa-
nhados por 5 dias quanto à presença de sintomas pulmonares, 
como tosse, febre e expectoração purulenta.
Variáveis contínuas foram comparadas pelo teste t de amostras 
independentes, enquanto variáveis categóricas foram analisa-
das pelos testes Qui-quadrado e de Fisher. Programa SPSS 
versão 15 para Windows (SPSS Ltd, Surrey, UK) foi utilizado 
para a análise estatística. Considerou-se significativo p < 0,05.
RESULTADOS
Todos os pacientes recrutados completaram o estudo. Não hou-
ve diferenças significativas entre os grupos em relação às carac-
terísticas dos pacientes ou duração da operação (Tabela I). Os 
resultados do estudo estão resumidos na Tabela II. Depois da 
introdução bem-sucedida do dispositivo em 96,6% dos pacien-
tes dos dois grupos, foi possível manter a oxigenação e ven-
tilação de todos os pacientes até que o CO2 fosse introduzido 
na cavidade peritoneal. Foi necessário fazer manipulações na 
cabeça e pescoço, como elevação da mandíbula, extensão do 
pescoço e mudar a profundidade do dispositivo para melhorar 
as condições de ventilação em seis pacientes do grupo LTS-D 
e sete do grupo LTS-II . A tentativa de introdução do dispositivo 
falhou em um paciente de cada grupo após três tentativas, tendo 
sido feita a intubação traqueal.
Tabela I – Características dos Pacientes
Características dos pacientes LTS-D LTS-II
Idade (anos) * 41 ± 13 41 ± 17
Peso (kg) * 63,0 ± 10,2 60,4 ± 11,8
Proporção por sexo F/M 27/3 25/5
Duração da operação (min.) * 73,2 ± 24,6 71,4 ± 16,6
Mallampati 
 I 21 16
 II 8 11
 III 1 3
*Valores apresentados como Média + DP.
LTS-D – tubo laríngeo de sucção descartável; LTS II – tubo laríngeo de sucção 
reutilizável; F – feminino; M – masculino.
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Saturação de oxigênio no 1º, 5º, 15º e 30º minutos após a in-
serção variou de 98 a 100% no grupo LTS-D e de 97 a 100% 
no grupo LTS-II. A PETCO2 variou de 28 a 44 mmHg no grupo 
LTS-D e de 29 a 45 mmHg no grupo LTS-II no 1º, 5º, 15º e 30º 
minutos após a inserção dos dispositivos.
Não foi possível obter ventilação adequada em um paciente 
do grupo LTS-D e em dois no grupo LTS-II 15 a 30 minutos 
após a indução anestésica e 5 a 20 minutos após a insuflação 
peritoneal, com aumento da PETCO2 (> 50 mmHg); interven-
ções como elevação da mandíbula, extensão do pescoço e 
mudança da profundidade do dispositivo não foram eficazes, 
sendo necessário efetuar a intubação traqueal.
Observou-se presença de sangue no balão após remoção do 
LTS-D em seis pacientes, e do LTS-II em quatro casos. A Ta-
bela III resume a morbidade pós-operatória das vias aéreas.
DISCUSSÃO
Desde a introdução dos dispositivos supraglóticos, poucos 
estudos compararam os diferentes tipos de dispositivos na 
manutenção das vias aéreas em procedimentos laparoscó-
picos16-18. Um estudo concluiu que a Proseal Laryngeal Mask 
Airway (PLMA) é alternativa razoável para a cânula traqueal 
tradicional na laparoscopia ginecológica, apresentando as 
mesmas vantagens17. Roth e col. compararam a PLMA e o 
LTS na ventilação de pacientes ginecológicos. Eles concluí-
ram que os dois dispositivos garantiam vias aéreas seguras 
mesmo em condições de pressão abdominal elevada18. O 
presente estudo demonstrou que o LTS é um dispositivo útil 
no gerenciamento das vias aéreas na colecistectomia lapa-
roscópica, e o desempenho clínico do LTS descartável e reu-
tilizável é semelhante em relação à oxigenação e ventilação.
Não foi observada qualquer evidência intraoperatória e pós-
operatória de aspiração ou morbidade pulmonar. As taxas de 
sucesso na primeira introdução e geral para os dois grupos 
de LTS foram de 90% e 96,60%, respectivamente. Taxa de 
sucesso na primeira introdução e geral no grupo LTS-D foi de 
88,66% e 96,66%, respectivamente, e no grupo LTS-II foi de 
93,33% e 96,66%, respectivamente.
No estudo de Kikuchi e col., a taxa geral de sucesso da inser-
ção do LTS-II foi de 74%19. Essa diferença no resultado pode 
Tabela II – Detalhes da Introdução, Pressão das Vias Aéreas, PETCO2, SpO2 e Visualização Fibrobroncoscópica do LTS-D e LTS II
LTS-D (n = 30) LTS II (n = 30) p
Introdução do dispositivo:
 Nº de tentativas bem-sucedidas (uma/duas/três) 26/3/0 28/1/0 –
Tempo de introdução (s) *
 T1
 T2
20,8 ± 11,6
73,3 ± 18,5
18,2 ± 4,8
65,5 ± 16,2
0,27
0,09
Ventilação:
 Nº de casos sem vazamento
 SpO2 Média (%) *
24
99,1 ± 0,8
16
98,8 ± 0,8
0,02
0,16
PETCO2*
 antes do pneumoperitônio (mmHg)
 depois do pneumoperitônio (mmHg)
34,2 ± 3,3
35,1 ± 3,2
33,5 ± 3,8
36,2 ± 4,3
0,40
0,28
Pressão de pico das vias aéreas *
 antes do pneumoperitônio (cmH2O)
 depois do pneumoperitônio (cmH2O)
21,0 ± 6,2
24,2 ± 5,5
19,6 ± 6,0
22,7 ± 6,8
0,41
0,37
Nº de introduções bem-sucedidas da sonda gástrica 30 30 –
Visualização fibrobroncoscópica da laringe## (1/2/3/4) 0/7/20/2 0/10/19/0 –
*Valores apresentados como Média ± DP.
##1. cordas vocais completamente visíveis; 2. cordas vocais ou cartilagens aritenoides parcialmente visíveis; 3. epiglote não visualizada; 4. nenhuma estrutura laríngea 
visualizada.
LTS-D – tubo laríngeo de sucção descartável; LTS II: tubo laríngeo de sucção reutilizável.
Tabela III – Morbidade Pós-operatória das Vias Aéreas 
após Introdução de LTS-D e LTS-II 
LTS-D LTS II
Dor de garganta (+/–)
 1ª hora
 6ª hora
7/21
7/21
5/22
4/23
Rouquidão (+/–)
 1ª hora
 6ª hora
7/21
6/22
4/23
3/24
Disfagia (+/–)
 1ª hora
 6ª hora
2/26
0/28
4/23
3/24
Dor mandibular (+/–)
 1ª hora
 6ª hora
2/26
1/27
2/25
0/27
Dor no pescoço (+/–)
 1ª hora
 6ª hora
6/22
4/24
6/21
5/22
Presença de sangue (+/–) 6/22 4/23
Valores apresentados como número absoluto de pacientes.
LTS-D – tubo laríngeo de sucção descartável; LTS II – tubo laríngeo de sucção 
reutilizável.
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ser devido a diversos fatores. Em primeiro lugar, no presente 
estudo todos os dispositivos foram introduzidos apenas por 
um anestesista, mas no estudo de Kikuchi, os dispositivos 
foram inseridos por 35 anestesistas com uma grande varia-
ção na experiência de colocação desses dispositivos. Em 
segundo lugar, para este estudo todos os dispositivos foram 
introduzidos fazendo-se uma leve tração da mandíbula, o que 
pode facilitar sua introdução. Em terceiro lugar, há necessida-
de de manipulação do LTS após a sua introdução para obter 
vias aéreas clinicamente adequadas20. Neste estudo, o ajuste 
da posição dos dispositivos de vias aéreas foi permitido, mas 
no estudo de Kikuchi, não19.
No estudo de Mihai e col., em que bloqueadores neuromuscu-
lares não foram utilizados, a introdução do LTS-II foi bem-suce-
dida na primeira tentativa em 73% dos pacientes e na segunda 
tentativa, em 95%5. No presente estudo, o relaxamento mus-
cular adequado foi obtido antes da inserção dos dispositivos. A 
taxa geral de sucesso na pesquisa de Mihai e col. foi comparável 
ao aqui obtido. No estudo de Kikuchi e col., o tempo médio de 
introdução foi de 40 segundos19, enquanto neste foi de 20 e 18 
segundos para o LTS-D e LTS-II, respectivamente. Essa dife-
rença pode ser explicada pelos diferentes graus de experiência 
dos anestesistas no estudo de Kikuchi, e, além disso, para o pre-
sente estudo empregou-se a manobra de tração da mandíbula 
antes da introdução dos dispositivos.
O uso de dispositivos supraglóticos de vias aéreas em con-
dições de pressão intra-abdominal elevada exige obstrução 
perfeita das vias aéreas para separar os tratos respiratório e 
digestivo de maneira confiável devido ao risco potencial de re-
gurgitação. Houve diferença significativa na qualidade de obs-
trução das vias aéreas nos dois grupos, indicado pela pressão 
de fechamento. Não houve vazamento audível em 82% dos 
casos no grupo LTS-D e em 55% no grupo LTS-II (p = 0,02) 
com pressões de até 35 cmH2O nas vias aéreas. Nos casos de 
vazamento audível com pressões inferiores a 35 cmH2O, a 
pressão média de fechamento foi de 29 ± 5,09 cmH2O e 27,15 
± 5,12 cmH2O nos grupos LTS-D e LTS-II, respectivamente 
(p = 0,50). Um aumento significativo na pressão de pico das 
vias aéreas após a indução do pneumoperitônio, em compa-
ração aos níveis basais, foi observado em ambos os grupos 
(p = 0,001, para o LTS-D e p = 0,002, para o LTS-II). No estudo 
de Roth e col., permitiu-se que a pressão de fechamento che-
gasse a 50 cmH2O; foi calculada a diferença entre a pressão de 
vazamento e a pressão de pico das vias aéreas e observou-se 
que ela poderia ser considerada uma estimativa aproximada da 
margem de segurança desses dispositivos18. 
Neste estudo, não foi permitido que a pressão nas vias aére-
as ultrapassasse 35 cmH2O e, portanto, não houve vazamen-
to na maioria dos casos; consequentemente, não foi possível 
tecer comentários sobre a margem de segurança desses dis-
positivos. A avaliação fibrobroncoscópica do posicionamen-
to anatômico do LTS-D e LTS-II foi feita pelo tubo das vias 
aéreas. As cordas vocais estavam visíveis (graus I e II) em 
25% e 33,3% nos grupos LTS-D e LTS-II, respectivamente. A 
avaliação fibrobroncoscópica das cordas vocais foi conside-
ravelmente inferior à relatada na literatura5,21. A causa dessa 
diferença não está clara, mas o LTS tem dois orifícios me-
diais menores. Além disso, neste estudo também não foi feito 
qualquer esforço para melhorar o grau de visualização e não 
houve manipulação para melhorar a visualização da glote.
Falha na ventilação (PETCO2 > 50mmHg) ocorreu em um 
paciente no grupo LTS-D e em dois no grupo LTS-II após 
a indução do pneumoperitônio, mas a razão para isso não 
está clara. Diferenças anatômicas das vias aéreas podem ser 
responsáveis, mas não houve diferenças no exame das vias 
aéreas entre esses pacientes e aqueles que foram ventilados 
adequadamente. A incidência geral de perda das vias aére-
as após o pneumoperitônio nos dois grupos, necessitando de 
interrupção da operação, esvaziamento do pneumoperitônio, 
remoção do LTS e intubação endotraqueal, foi de 5%. Esses 
episódios representam crises intraoperatórias que devem ser 
consideradas eventos adversos.
Apesar de a incidência de morbidades pós-operatórias das 
vias aéreas, como dor de garganta, disfagia, rouquidão, dor 
mandibular e dor no pescoço, ter sido discretamente maior 
após a inserção do LTS-D, essa diferença não foi estatistica-
mente significativa.
Algumas limitações deste estudo devem ser comentadas. Os 
pacientes apresentavam vias aéreas normais durante a venti-
lação controlada com pressão positiva; portanto, não é possível 
tecer comentários sobre resultados que poderiam ser obtidos 
com pacientes em respiração espontânea e durante o manuseio 
de vias aéreas difíceis. Não foi permitido que a pressão das vias 
aéreas ultrapassasse 35 cmH2O; portanto, não se calculou a 
pressão de fechamento e não foi determinada a diferença entre 
as pressões de fechamento e das vias aéreas, o que pode dar 
uma estimativa da margem de segurança dos dispositivos em 
condições de pressão intra-abdominal elevada. Os dados intrao-
peratórios deste estudo foram coletados por um observador que 
sabia o tipo de dispositivo que havia sido utilizado, o que repre-
senta uma possível fonte de viés. Apesar de uma enfermeira ter 
feito perguntas sobre as complicações pós-operatórias referen-
tes à garganta, essa avaliação é subjetiva. Todos os dispositivos 
foram introduzidos por um anestesista relativamente experiente 
e, portanto, os resultados aqui demonstrados podem não ser 
aplicáveis àqueles com menos experiência.
Para concluir, este estudo sugere que LTS-D e LTS-II são 
úteis no manuseio das vias aéreas em procedimentos laparos-
cópicos. Dispositivos descartáveis e reutilizáveis são seme-
lhantes e podem ser usados para esse propósito em adultos; 
entretanto, mais estudos com um número maior de pacientes 
são necessários para esclarecer o problema de falhas intrao-
peratórias das vias aéreas após o pneumoperitônio.
AGRADECIMENTOS
Os LTS utilizados neste estudo foram fornecidos pelo dis-
tribuidor local do fabricante, VBM GmbH, Sulz, Alemanha. 
Esse foi o único envolvimento da companhia neste estudo. 
Agradecemos a assistência fornecida pelo pessoal do centro 
cirúrgico do Faghihi Hospital e do Departamento para Desen-
volvimento de Estudos Clínicos do Nemazee Hospital, Shiraz, 
Irã, pela ajuda com a análise estatística.
Revista Brasileira de Anestesiologia 37
Vol. 60, No 1, Janeiro-Fevereiro, 2010
DISPOSABLE VERSUS REUSABLE LARYNGEAL TUBE SUCTION FOR VENTILATION 
IN PATIENTS UNDERGOING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
Disposable Versus Reusable Laryngeal 
Tube Suction for Ventilation in 
Patients Undergoing Laparoscopic 
Cholecystectomy
Afshin Amini, M.D., Farid Zand, M.D., and Masoud 
Maghbooli, M.D.
INTRODUCTION
The laryngeal tube suction II (LTS-II; VBM, Medizintechnik 
GmbH, Sulz, Germany) is a recent version of the laryngeal 
tube (LT) family of supraglottic airway devices originally in-
tended for emergency airway management including out of 
hospital use 1,2 and unexpected difficult airway situations 3,4, 
but which are currently also used during general anaesthe-
sia 5-11. The original LT consists of an airway tube made of 
silicone and two cuffs. The distal and proximal cuffs block the 
oesophageal inlet and the pharyngeal space above the larynx, 
respectively, while the holes in the shaft between the cuffs 
allow ventilation. The laryngeal tube suction (LTS) introduced 
in 2002, is the dual-lumen version of the LT. The LTS has an 
oesophageal drainage tube that isolates the respiratory and 
alimentary tracts and allows passage of a gastric tube into 
the oesophagus 12,13. In 2004 the LTS was modified into the 
LTS-II 7,14. The major modifications include 1) a longer shaft 2) 
a more pointed tip, and 3) an oval shaped distal cuff to better 
fit the oesophageal inlet. Two types of LTS-II were introduced 
to clinical use, disposable and reusable type (Figure 1). Dis-
posable type (LTS-D) is made from latex free PVC material 
only for single use but reusable type (LTS-II) is made from 
latex free silicone material for frequent use (up to 50 times) 
after cleaning and sterilization by autoclave (according to the 
manufacturer’s instructions). Given increasing safety concerns 
about the inability to adequately clean the reusable airway de-
vices and the potential for cross contamination by these de-
vices 15, disposable equipment is being used increasingly.
The present investigation compared the performance of the 
two types of LTS-II (disposable and reusable type) in a rand-
omized controlled study. Primary outcome was success rate 
in maintaining the airway with acceptable oxygenation and 
ventilation under conditions with elevated intra-abdominal 
pressure induced by capnoperitoneum. Secondary outcomes 
were airway seal pressure, insertion time, fiberoptic view and 
postoperative airway morbidity. 
METHODS 
After approval by institutional review board and obtaining writ-
ten informed consent, 60 ASA I and II patients, aged 16 to 
81yr, undergoing elective laparoscopic cholecystectomy in 
the supine position were recruited. Patients were excluded 
if they were morbidly obese (body mass index > 35 kg.m-2), 
had upper respiratory tract symptoms in the previous 10 days, 
had history of chronic obstructive pulmonary disease, or an 
increased risk of aspiration (not fasting, diabetes mellitus, or 
oesophageal pathology). The patients were randomly allo-
cated, based on computer-generated randomized numbers to 
receive either a LTS-D (n = 30) or LTS-II (n = 30) for airway 
management. The size of both devices was chosen according 
to the manufacturer’s recommendations. Both devices were 
recently introduced into practice in our hospital and only one 
anaesthesia resident, who had performed about 10 LTS-D 
and LTS-II insertions before the start of the study, placed the 
devices.
Standard monitoring devices were installed before induction 
of anaesthesia. After oxygenation, anaesthesia was induced 
with midazolam 0.04 mg.kg-1, fentanyl 2 µg.kg-1, and morphine 
0.1 mg.kg-1 followed by propofol 1.5 to 2 mg.kg-1. Neuromus-
cular blockade was provided by atracurium 0.5 mg.kg-1. After 
3 min of oxygenation with bag and face mask ventilation, one 
of the devices was placed. Tube size selection was based 
on the height of each patient (according to manufacturer’s in-
structions). Size 3 was used for patients shorter than 155 cm, 
size 4 for those between 155 and 180 cm and size 5 for those 
taller than 180 cm. Before insertion, the cuffs were deflated 
and a water-soluble lubricant (K-Y jelly) was applied on the 
posterior surface of the proximal cuff of the devices.
Figure 1 – Disposable Laryngeal Tubes (LTS-D, left) and Reusable 
Laryngeal Tubes (LTS-II, right)
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The head was extended on the neck (sniffing position) and 
jaw trust maneuver was performed for all patients. The tip of 
the device was placed against the hard palate and the device 
was advanced until resistance was felt. The cuffs were inflat-
ed using a cuff pressure gauge (VBM, Medizintechnik, Sulz, 
Germany) to a pressure of 60 cmH2O. No technical difference 
exists in the insertion of disposable and reusable LTS-II ac-
cording to the manufacturer’s recommendations. The insertion 
time (T1) was considered as the time from removal of the face 
mask until delivery of the first breath through the assigned 
airway device. The total time of successful insertion (T2) were 
recorded as the time from removal of the face mask till the 
device was secured after all necessary maneuvers to optimize 
expiratory tidal volume and stop leakage. If more than one 
attempt was needed for maintaining the airway, the times T1 
and T2 were not used in the data analysis. An effective airway 
was defined as bilateral chest movement and auscultation, 
normal value of partial pressure of end-tidal carbon dioxide 
(PETCO2 35 to 45 mmHg) and normal capnography curve. In 
the case of an ineffective airway and ventilation, interventions 
such as jaw lift, more neck extension and changing the depth 
of the device were performed. 
Subsequently, patients were ventilated with a tidal volume of 
7 mL.kg-1 at a respiratory rate of 14 per minute. If the anaes-
thetist was unable to establish an effective airway using the 
device after three attempts, an endotracheal tube was inser-
ted for airway management. If ventilation failed during proce-
dure, the gas was released from the abdominal cavity and the 
trachea was intubated using a laryngoscope. 
Anaesthesia was maintained with a mixture of isoflurane in 
oxygen. The efficacy of the airway seal created by each device 
was determined by measuring the minimum airway pressure 
at which gas audibly leaked around it using a fresh gas flow 
of 6 L.min-1 with the pressure-limiting valve completely closed. 
Airway pressure was not permitted to exceed 35 cmH2O. 
The position of the device in relation to the glottic opening 
was assessed using a flexible fibre-optic bronchoscope. 
Views were graded from 1 to 4; grade 1 = vocal cords entirely 
visible, 2 = vocal cords or arytenoid cartilages partially visi-
ble, 3 = epiglottis only visible and 4 = no laryngeal structures 
visible. LTS has an alimentary tract for passage of a gastric 
tube into the stomach. Laparoscopy procedure was done un-
der CO2 insufflation into the peritoneum and increased intra 
abdominal pressure was expected. The ability to access the 
gastrointestinal tract via the drain tube offers the possibility of 
increased protection against gastric distension, regurgitation 
and pulmonary aspiration. In all cases a 16 French gastric 
tube was inserted via the posterior channel with first attempt. 
The presence of gastric distension was then studied with di-
rect vision of stomach in the monitor of laparoscopy. Also the 
surgeon was asked to report any signs of gastric distension 
noted during laparoscopy. Intra-abdominal gas pressure was 
not permitted to exceed 14 cmH2O. Slight head-up and right-
up position was used during laparoscopy to optimize the view 
of surgeon. Data including arterial oxygen saturation meas-
ured by pulse oximeter, PETCO2, and peak airway pressure 
were recorded at 1 and 5 minutes and then with 15 minutes 
intervals. If the patients were intubated with endotracheal tube 
the data were used only for the number of insertion attempts, 
insertion time (T1), fixation and manipulation time (T2), airway 
sealing pressure and fiberoptic laryngeal view.
At the end of operation, residual neuromuscular block was 
reversed with neostigmine and atropine. The isoflurane was 
discontinued 5 to 10 minutes before completion of the surgi-
cal procedure. The devices were routinely removed after the 
patient regained consciousness and opened his or her mouth 
to command. Upper airway trauma was assessed by observ-
ing the device for the presence of blood. The patients were 
interviewed by a trained nurse, blinded to the used device. All 
patients were questioned about symptoms of airway trauma 
such as sore throat, hoarseness, pain on swallowing, jaw and 
neck pain 1 and 6 hours after the end of operation. All the 
patients were also followed up for symptoms of lung morbidity 
such as cough, fever and purulent sputum for 5 days.
Continuous data were compared with independent sample t-
test while categorical data were analyzed with Chi-square and 
Fisher tests. Statistical analysis was performed using SPSS 
software version 15 for Windows (SPSS Ltd, Surrey, UK). 
P < 0.05 was considered as statistically significant. 
RESULTS
All the recruited patients completed the study. There was no 
significant difference between groups with regard to patient 
characteristics or duration of surgery (Table I). The results of 
the study are summarized in table II. After successful insertion 
of the device in 96.6% of patients in both groups, it was possi-
ble to maintain oxygenation and ventilation of all patients until 
the CO2 gas was insufflated into the peritoneum. Six patients 
in LTS-D and 7 patients in LTS-II group needed head and neck 
manipulations such as jaw lift, neck extension and changing 
the depth of device to optimize the ventilation conditions. The 
insertion attempt in one patient of each group has failed after 
three attempts and tracheal intubation was performed.
The range of oxygen saturation at 1st, 5th, 15th, 30th minute 
after insertion was 98 to 100% in LTS-D and 97 to 100% in 
Table I – Patient Characteristics
Patients characteristics LTS-D LTS-II
Age (yr) * 41 ± 13 41 ± 17
Weight (kg) * 63.0 ± 10.2 60.4 ± 11.8
Gender ratio F/M 27 / 3 25 / 5
Duration of surgery (min.) * 73.2 ± 24.6 71.4 ± 16.6
Mallampati Class 
 I 21 16
 II 8 11
 III 1 3
* Data are presented as Mean + SD.
LTS-D – disposable laryngeal tube S; LTS II – laryngeal tube suction II; F – 
female; M – male
Revista Brasileira de Anestesiologia 39
Vol. 60, No 1, Janeiro-Fevereiro, 2010
DISPOSABLE VERSUS REUSABLE LARYNGEAL TUBE SUCTION FOR VENTILATION 
IN PATIENTS UNDERGOING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
LTS-II group. PETCO2 was 28 to 44 mmHg in disposable, and 
29 to 45 mmHg in reusable LTS-II group, at the 1st, 5th, 15th, 
30th min after insertion of the devices. 
In one patient with LTS-D and two patients with LTS-II after 
15 to 30 minute of anaesthesia induction and 5 to 20 min-
utes of peritoneal gas insufflation, adequate ventilation by 
these devices could not be obtained and PETCO2 was raised 
(> 50mmHg) and interventions such as jaw lift, more neck ex-
tension and changing the depth of the devices were not effec-
tive and endotracheal intubation was done.
Blood was noted on the cuff in six cases after removal of the 
LTS-D and in four cases of the LTS-II group. Postoperative 
airway morbidities are summarized in Table III. 
DISCUSSION
Since the introduction of the supraglottic airway devices, 
few studies compared these different tools for airway man-
agement in laparoscopic procedures 16-18. One study con-
cluded that Proseal Laryngeal Mask Airway (PLMA) is a 
reasonable alternative to conventional tracheal tube for 
gynecological laparoscopy with same advantages 17. Roth 
and colleagues compared PLMA and LTS for ventilation in 
gynecological patients. They concluded both devices pro-
vide a secure airway even under conditions of elevated 
intra-abdominal pressure 18. Our study demonstrates that 
the LTS is a useful device for management of airway in 
laparoscopic cholecystectomy and the clinical performance 
of the disposable and the reusable LTS are similar with re-
gard to oxygenation and ventilation.
We did not find any intraoperative or postoperative evidence 
of aspiration or lung morbidities. The first-time and overall in-
sertion success rates of the both LTS groups was 90% and 
96.66% respectively. The first time and overall insertion suc-
cess rates for LTS-D group was 86.66% and 96.66% respec-
tively and for LTS-II was 93.33% and 96.66% respectively.
In Kikuchi et al study the overall success rate of LTS-II inser-
tion was 74% 19. This different result may be due to several 
Table II – Details of Insertion, Airway Pressure, PETCO2, SpO2, and Fiberoptic Views for the LTS-D and LTS II
Disposable LTS-D 
(n=30)
Reusable LTS II 
(n=30)
P
Device insertion:
 Successful attempts (one/two/three) # 26 / 3 / 0 28 / 1 / 0 –
Insertion time (s) *
 T1
 T2
20.8 ± 11.6
73.3 ± 18.5
18.2 ± 4.8
65.5 ± 16.2
0.27
0.09
Ventilation:
 Cases without leak #
 Mean SpO2 (%) *
24
99.1 ± 0.8
16
98.8 ± 0.8
0.02
0.16
PETCO2 *
 before capnoperitoneum (mmHg)
 after capnoperitoneum (mmHg)
34.2 ± 3.3
35.1 ± 3.2
33.5 ± 3.8
36.2 ± 4.3
0.40
0.28
Peak airway pressure *
 before capnoperitoneum (cmH2O)
 after capnoperitoneum (cmH2O)
21.0 ± 6.2
24.2 ± 5.5
19.6 ± 6.0
22.7 ± 6.8
0.41
0.37
Successful gastric tube insertion # 30 30 –
Fiberoptic laryngeal view ## (1/2/3/4) 0 / 7 / 20 / 2 0 / 10 / 19 / 0 –
* Results expressed as Mean ± SD.
#
 Results are presented as absolute number of patients.
##
 1. vocal cords entirely visible; 2. vocal cords or arytenoid cartilages partially visible; 3. epiglottis only visible; 4. no laryngeal structures visible
LTS-D – disposable laryngeal tube S; LTS II: laryngeal tube suction II.
Table III – Postoperative Airway Morbidities after Insertion of 
the LTS-D and LTS-II 
Disposable LTS-D Reusable LTS II
Sore throat (+/–)
 1st hour
 6th hour
7 / 21
7 / 21
5 / 22
4 / 23
Hoarseness (+/–)
 1st hour
 6th hour
7 / 21
6 / 22
4 / 23
3 / 24
Dysphagia (+/–)
 1st hour
 6th hour
2 / 26
0 / 28
4 / 23
3 / 24
Jaw pain (+/–)
 1st hour
 6th hour
2 / 26
1 / 27
2 / 25
0 / 27
Neck pain (+/–)
 1st hour
 6th hour
6 / 22
4 / 24
6 / 21
5 / 22
Presence of blood (+/–) 6 / 22 4 / 23
Results are presented in absolute number of patients.
LTS-D – disposable laryngeal tube S; LTS II – laryngeal tube suction II.
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factors. First in our study insertion of all devices was done 
only by one anaesthetist but in Kikuchi’s study the insertion 
of devices was done by 35 anaesthetists with a wide range 
of experience in anaesthesia LTS placement. Second, we in-
serted all tubes with gentle jaw thrust that can facilitate their 
insertion. Third, the LTS requires manipulations after insertion 
to obtain a clinically adequate airway 20 In our study adjust-
ment of the position of these airway tools was allowed but in 
the Kikuchi’s study this was not 19. 
In the study of Mihai and colleagues insertion of LTS-II was 
successful on first attempt in 73% and with two attempts in 
95% of patients 5. In this study neuromuscular relaxation was 
not used, but in our study enough relaxation was achieved be-
fore insertion of devices. The overall success rate of insertion 
of that study is comparable with ours. The mean insertion time 
was 40 seconds in Kikuchi’s study 19 and was 20s and 18s for 
LTS-D and LTS-II groups respectively in our study. This differ-
ence may be due to anaesthetists with different experience in 
Kikuchi’s study and our study and also maybe due to jaw-trust 
maneuver before insertion of devices. 
The use of supraglottic airway devices under conditions of el-
evated intra abdominal pressure requires an excellent airway 
seal to divide respiratory and alimentary tracts in a reliable 
manner due to the potential risk of regurgitation. There was 
significant difference in the quality of airway seal, represented 
by airway sealing pressure between two groups. Audible leak 
did not occur with LTS-D in 82% of cases and in LTS-II in 55% 
(p=0.02) in the airway pressure up to 35 cmH2O. In the cases 
where audible leak occurred with airway pressures less than 
35 cmH2O, the mean sealing pressure was 29 ± 5.09 cmH2O 
and 27.15 ± 5.12 cmH2O for LTS-D and LTS-II groups respec-
tively (p = 0.50). A significant increase in peak airway pressure 
after induction of capnoperitoneum when compared to base-
line values was found in both groups (p = 0.001 for LTS-D, p = 
0.002 for LTS-II group). In the study of Roth et al they allowed 
the sealing pressure to rise up to 50 cmH2O for sealing pres-
sure measurement and they calculate the difference between 
airway leak pressure and peak airway pressure and found that 
it may be considered as a rough estimate of the safety margin 
of these devices 18. We did not allow airway pressure rise to 
more than 35 cmH2O and therefore no air leak occurred in the 
majority of the cases, so we cannot comment for safety mar-
gin of these devices. Fiberoptic assessment of the anatomical 
position of the LTS-D and LTS-II was performed through the 
airway tube. The vocal cords were visible (grade I to II) in 
25% and 33.3% in the LTS-D and LTS-II groups respectively. 
Fiberoptic view of the vocal cords were considerably lower 
than reported in the literature 5,21. The cause of this difference 
is unclear but LTS has two smaller medial orifices. Also we 
made no efforts to optimize this view and no manipulation for 
better view of glottis was done. 
Failure of ventilation (PETCO2 > 50mmHg) occurred in one 
patient in LTS-D and two in LTS-II groups after induction of 
capnoperitoneum. The reason for such failure is unclear. 
Anatomical differences of the airway may be responsible for 
this failure but no difference in airway examination existed 
between these patients and others who could be adequately 
ventilated. The overall incidence of loss of airway after cap-
noperitoneum in both groups was 5%, requiring interruption 
of surgery, deflation of the peritoneum, removal of LTS and 
endotracheal intubation. These episodes are intraoperative 
crises that must be regarded as adverse events.
The incidence of postoperative airway morbidities such as 
sore throat, dysphagia, hoarseness, jaw pain and neck pain 
although slightly higher after LTS-D insertion was not statisti-
cally significant. 
Some limitations of our study should be noted. We used pa-
tients with normal airway during controlled positive pressure 
ventilation, therefore we cannot comment on results that could 
be obtained in spontaneously breathing patients and during 
difficult airway management. We did not allow the airway pres-
sure rise more than 35 cmH2O so we cannot calculate seal-
ing pressure and could not determine the difference between 
sealing pressure and airway pressure that can estimate the 
safety margin of devices in conditions with increased intra ab-
dominal pressure. Our intraoperative data collection was per-
formed by a non-blinded observer, which is a possible source 
of bias. All postoperative throat complications, although asked 
by a blinded nurse, are subjective. All insertions were done by 
a relatively experienced anaesthetist and our findings may not 
apply to those with less experience. 
In conclusion, our study suggests that the LTS-D and LTS-
II are useful devices for airway management in laparoscopic 
procedures .Both disposable and reusable types are similar 
and can be used for this purpose in adult patients. However, 
further investigations that include large numbers of patients 
are necessary to resolve the issue of intraoperative failure of 
the airway after capnoperitoneum.
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RESUMEN
Amini A, Zand F, Maghbooli M – Tubo Laríngeo con succión desecha-
ble Versus reutilizable para la ventilación de pacientes sometidos a la 
colecistectomía laparoscópica.
JUSTIFICATIVA Y OBJETIVOS: El tubo laríngeo con succión (LTS-
II) es una versión reciente de los dispositivos supraglóticos reutiliza-
bles que permiten el drenaje gástrico. En este estudio prospectivo y 
aleatorio, comparamos la inserción y la ventilación de LTS-II dese-
chable (LTS-D) con la reutilizable (LTS-II) para la administración de 
las vías aéreas en condiciones asociadas con la presión abdominal 
elevada inducida por el neumoperitoneo.
MÉTODO: Sesenta pacientes ASA I y II sometidos a la colecistec-
tomía laparoscópica electiva fueron aleatoriamente divididos para 
recibir el LTS-D (n = 30) o LTS-II (n = 30) para la administración de 
las vías aéreas. Después de la inducción de la anestesia general, 
los dispositivos se insertaron, y se verificó su correcta posición junto 
con la presión de salida de aire que también se midió. La facilidad 
de inserción, la calidad del sellado de las vías aéreas, la visualiza-
ción fibrobroncoscópica, el riesgo de insuflación gástrica, la inserción 
del tubo nasogástrico y la morbilidad faríngea postoperatoria fueron 
evaluadas.
RESULTADOS: Los índices de éxito del primer y segundo in-
tento se compararon en los de los grupos (86% vs. 93% y 96% 
vs. 96% en los grupos LTS-D y LTS-II, respectivamente); un 
paciente en cada grupo no pudo ser intubado después de ha-
berlo intentado tres veces. Después de la insuflación, la ven-
tilación de uno y de dos de los pacientes en los grupos LTS-D 
y LTS-II, respectivamente, falló y los pacientes necesitaron ser 
intubados con un tubo endotraqueal. El tiempo hasta que se su-
ministró el primer volumen corriente a través del LTS-D y LTS-
II fue de 20,8 ± 11,6 y 18,2 ± 4,8 segundos, respectivamente 
(p = 0,27), el tiempo de fijación y manipulación fue de 73,3 ± 18,5 
y 65,5 ± 16,2 segundos, respectivamente (p = 0,096). El tubo na-
sogástrico fue insertado en todos los pacientes. No se observaron 
diferencias significativas en los quejidos del postoperatorio.
CONCLUSIONES: Se pudieron obtener vías aéreas seguras en 
condiciones con presión intraabdominal elevada con los dos dis-
positivos.
